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Tabela A1 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando Pbaq e acetona como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02614 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo Concentração Médias n                             

Pd/Mg 100,00        0,3860  3 A                          

sem   100,00        0,3690  3 A                          

Ir    100,00        0,3300  3    B                       

Pd/Mg 75,00         0,2910  3       C                    

sem   75,00         0,2885  3       C                    

Ir    75,00         0,2555  3          D                 

Pd/Mg 50,00         0,2000  3             E              

sem   50,00         0,1985  3             E              

Ir    50,00         0,1635  3                F           

Pd/Mg 25,00         0,1170  3                   G        

sem   25,00         0,1060  3                   G  H     

Ir    25,00         0,0820  3                      H     

Pd/Mg 0,00          0,0230  3                         I  

sem   0,00          0,0200  3                         I  

Ir    0,00          0,0040  3                         I  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A2 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbCHB e acetona como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02911 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                       

Pd/Mg 100,00        0,3830  3 A                    

sem   100,00        0,3820  3 A                    

Ir    100,00        0,3370  3    B                 

Pd/Mg 75,00         0,2930  3       C              

sem   75,00         0,2890  3       C              

Ir    75,00         0,2590  3          D           

sem   50,00         0,1965  3             E        

Pd/Mg 50,00         0,1945  3             E        

Ir    50,00         0,1685  3             E        

sem   25,00         0,1050  3                F     

Pd/Mg 25,00         0,1030  3               F     

Ir    25,00         0,0840  3                F     

sem   0,00          0,0220  3                   G  

Pd/Mg 0,00          0,0150  3                   G  

Ir    0,00          0,0050  3                   G  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A3 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbConostan e acetona como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02971 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                             

sem   100,00        0,3930  3 A                          

Pd/Mg 100,00        0,3760  3 A                          

Ir    100,00        0,3170  3    B                       

sem   75,00         0,3030  3    B                       

Pd/Mg 75,00         0,2925  3    B                       

Ir    75,00         0,2350  3       C                    

sem   50,00         0,2050  3          D                 

Pd/Mg 50,00         0,2000  3          D                 

Ir    50,00         0,1525  3             E              

sem   25,00         0,1180  3                F           

Pd/Mg 25,00         0,1040  3                F  G        

Ir    25,00         0,0780  3                   G        

sem   0,00          0,0360  3                      H     

Pd/Mg 0,00          0,0160  3                      H  I  

Ir    0,00          0,0050  3                         I  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A4 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando Pbaq e disulfeto de carbono como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02922 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                             

Pd/Mg 100,00        0,3850  3 A                          

sem   100,00        0,3640  3 A                          

Ir    100,00        0,3250  3    B                       

Pd/Mg 75,00         0,2875  3       C                    

sem   75,00         0,2675  3       C  D                 

Ir    75,00         0,2475  3          D                 

Pd/Mg 50,00         0,2045  3             E              

sem   50,00         0,1910  3             E              

Ir    50,00         0,1585  3                F           

Pd/Mg 25,00         0,1180  3                   G        

sem   25,00         0,1070  3                   G  H     

Ir    25,00         0,0850  3                      H     

Pd/Mg 0,00          0,0230  3                         I  

sem   0,00          0,0160  3                         I  

Ir    0,00          0,0040  3                         I  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A5 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva  

analítica, utilizando PbCHB e disulfeto de carbono como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,01458 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                                

sem   100,00        0,3840  3 A                             

Pd_Mg 100,00        0,3800  3 A                             

Ir    100,00        0,3230  3    B                          

sem   75,00         0,2990  3       C                       

Pd_Mg 75,00         0,2910  3       C                       

Ir    75,00         0,2535  3          D                    

sem   50,00         0,2025  3             E                 

Pd_Mg 50,00         0,1990  3             E                 

Ir    50,00         0,1620  3                F              

sem   25,00         0,1100  3                   G           

Pd_Mg 25,00         0,1030  3                   G           

Ir    25,00         0,0820  3                      H        

sem   0,00          0,0240  3                         I     

Pd_Mg 0,00          0,0130  3                         I  J  

Ir    0,00          0,0040  3                            J  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A6 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbConostan e disulfeto de carbono como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03349 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                    

sem   100,00        0,3900  3 A                 

Pd_Mg 100,00        0,3750  3 A                 

Ir    100,00        0,3120  3    B              

sem   75,00         0,3015  3    B              

Pd_Mg 75,00         0,2885  3    B              

Ir    75,00         0,2275  3       C           

sem   50,00         0,2045  3       C           

Pd_Mg 50,00         0,1990  3       C           

Ir    50,00         0,1470  3          D        

sem   25,00         0,1110  3             E     

Pd_Mg 25,00         0,1060  3             E     

Ir    25,00         0,0780  3             E     

sem   0,00          0,0270  3                F  

Pd_Mg 0,00          0,0160  3                F  

Ir    0,00          0,0060  3                F  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A7 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando Pbaq e iso-octano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,01900 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                                

Pd_Mg 100,00        0,3820  3 A                             

sem   100,00        0,3710  3 A                             

Ir    100,00        0,3260  3    B                          

sem   75,00         0,2900  3       C                       

Pd_Mg 75,00         0,2885  3       C                       

Ir    75,00         0,2515  3          D                    

sem   50,00         0,2015  3             E                 

Pd_Mg 50,00         0,1985  3             E                 

Ir    50,00         0,1670  3                F              

Pd_Mg 25,00         0,1150  3                   G           

sem   25,00         0,1100  3                   G           

Ir    25,00         0,0840  3                      H        

Pd_Mg 0,00          0,0270  3                         I     

sem   0,00          0,0230  3                         I  J  

Ir    0,00          0,0070  3                            J  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A8 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbCHB e iso-octano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02669 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                          

Pd_Mg 100,00        0,3960  3 A                       

sem   100,00        0,3920  3 A                       

Ir    100,00        0,3320  3    B                    

Pd_Mg 75,00         0,3045  3       C                 

sem   75,00         0,2990  3       C                 

Ir    75,00         0,2510  3          D              

sem   50,00         0,2050  3             E           

Pd_Mg 50,00         0,1970  3             E           

r    50,00         0,1620  3                F        

sem   25,00         0,1090  3                   G     

Pd_Mg 25,00         0,1010  3                   G     

Ir    25,00         0,0840  3                   G     

sem   0,00          0,0250  3                      H  

Pd_Mg 0,00          0,0170  3                      H  

Ir    0,00          0,0040  3                      H  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A9 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbConostan e iso-octano como meio orgânico  

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03025 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                          

sem   100,00        0,3890  3 A                       

Pd_Mg 100,00        0,3860  3 A                       

Ir    100,00        0,3190  3    B                    

sem   75,00         0,3095  3    B                    

Pd_Mg 75,00         0,2900  3    B                    

Ir    75,00         0,2430  3       C                 

sem   50,00         0,2185  3       C  D              

Pd_Mg 50,00         0,1975  3          D              

Ir    50,00         0,1655  3             E           

sem   25,00         0,1180  3                F        

Pd_Mg 25,00         0,1060  3                F  G     

Ir    25,00         0,0810  3                   G     

sem   0,00          0,0320  3                      H  

Pd_Mg 0,00          0,0180  3                      H  

Ir    0,00          0,0040  3                      H  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A10 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando Pbaq e n-decano como meio orgânico  

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03025 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                          

Pd_Mg 100,00        0,3910  3 A                       

sem   100,00        0,3860  3 A                       

Ir    100,00        0,3400  3    B                    

Pd_Mg 75,00         0,2960  3       C                 

sem   75,00         0,2880  3       C  D              

Ir    75,00         0,2625  3          D              

sem   50,00         0,2075  3             E           

Pd_Mg 50,00         0,2055  3             E           

Ir    50,00         0,1705  3                F        

sem   25,00         0,1190  3                   G     

Pd_Mg 25,00         0,1120  3                   G     

Ir    25,00         0,0930  3                   G     

sem   0,00          0,0270  3                      H  

Pd_Mg 0,00          0,0230  3                      H  

Ir    0,00          0,0070  3                      H  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A11 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbCHB e n-decano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,01425 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                                

Pd_Mg 100,00        0,4030  3 A                             

sem   100,00        0,4000  3 A                             

Ir    100,00        0,3430  3    B                          

Pd_Mg 75,00         0,3110  3       C                       

sem   75,00         0,3070  3       C                       

Ir    75,00         0,2635  3          D                    

sem   50,00         0,2105  3             E                 

Pd_Mg 50,00         0,2105  3             E                 

Ir    50,00         0,1730  3                F              

sem   25,00         0,1130  3                   G           

Pd_Mg 25,00         0,1080  3                   G           

Ir    25,00         0,0880  3                      H        

sem   0,00          0,0270  3                         I     

Pd_Mg 0,00          0,0160  3                         I  J  

Ir    0,00          0,0060  3                            J  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A12 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbConostan e n-decano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02867 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                             

sem   100,00        0,4080  3 A                          

Pd_Mg 100,00        0,4000  3 A                          

Ir    100,00        0,3400  3    B                       

sem   75,00         0,3150  3    B  C                    

Pd_Mg 75,00         0,2925  3       C                    

Ir    75,00         0,2600  3          D                 

sem   50,00         0,2175  3             E              

Pd_Mg 50,00         0,1960  3             E  F           

Ir    50,00         0,1765  3                F           

sem   25,00         0,1200  3                   G        

Pd_Mg 25,00         0,1070  3                   G  H     

Ir    25,00         0,0850  3                      H     

sem   0,00          0,0310  3                         I  

Pd_Mg 0,00          0,0160  3                         I  

Ir    0,00          0,0040  3                         I  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A13 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando Pbaq e n-heptano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02228 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                             

Pd_Mg 100,00        0,3950  3 A                          

sem   100,00        0,3860  3 A                          

Ir    100,00        0,3370  3    B                       

sem   75,00         0,2970  3       C                    

Pd_Mg 75,00         0,2910  3       C                    

Ir    75,00         0,2605  3          D                 

Pd_Mg 50,00         0,2040  3             E              

sem   50,00         0,2020  3             E              

Ir    50,00         0,1795  3                F           

sem   25,00         0,1200  3                   G        

Pd_Mg 25,00         0,1110  3                   G  H     

Ir    25,00         0,0920  3                      H     

sem   0,00          0,0280  3                         I  

Pd_Mg 0,00          0,0240  3                         I  

Ir    0,00          0,0070  3                         I  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A14 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbCHB e n-heptano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,01565 

Error: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                             

sem   100,00        0,4060  3 A                          

Pd_Mg 100,00        0,4020  3 A                          

Ir    100,00        0,3470  3    B                       

sem   75,00         0,3105  3       C                    

Pd_Mg 75,00         0,3095  3       C                    

Ir    75,00         0,2710  3          D                 

Pd_Mg 50,00         0,2095  3             E              

sem   50,00         0,2060  3             E              

Ir    50,00         0,1795  3                F           

sem   25,00         0,1120  3                   G        

Pd_Mg 25,00         0,1080  3                   G        

Ir    25,00         0,0880  3                      H     

sem   0,00          0,0210  3                         I  

Pd_Mg 0,00          0,0170  3                         I  

Ir    0,00          0,0070  3                         I  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A15 - Comparação entre os modificadores usados (sem modificador, PdMg(NO3)2, e Ir) para uma mesma concentração da curva 

analítica, utilizando PbConostan e n-heptano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03083 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Tipo  Concentração Médias n                             

sem   100,00        0,4090  3 A                          

Pd_Mg 100,00        0,3990  3 A                          

Ir    100,00        0,3460  3    B                       

sem   75,00         0,3125  3       C                    

Pd_Mg 75,00         0,3055  3       C                    

Ir    75,00         0,2580  3          D                 

sem   50,00         0,2140  3             E              

Pd_Mg 50,00         0,1990  3             E  F           

Ir    50,00         0,1745  3                F           

sem   25,00         0,1190  3                   G        

Pd_Mg 25,00         0,1110  3                   G  H     

Ir    25,00         0,0870  3                      H     

sem   0,00          0,0300  3                         I  

Pd_Mg 0,00          0,0180  3                         I  

Ir    0,00          0,0040  3                         I  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A16 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando Ir como modificador permanente e acetona como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02461 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        CHB         0,3370  3 A              

100,00        aquoso      0,3300  3 A              

100,00        Conostan    0,3170  3 A              

75,00         CHB         0,2590  3    B           

75,00         aquoso      0,2555  3    B           

75,00         Conostan    0,2350  3    B           

50,00         CHB         0,1685  2       C        

50,00         aquoso      0,1635  3       C        

50,00         Conostan    0,1525  3       C        

25,00         CHB         0,0840  3          D     

25,00         aquoso      0,0820  3          D     

25,00         Conostan    0,0780  3          D     

0,00          CHB         0,0050  3             E  

0,00          Conostan    0,0050  3             E  

0,00          aquoso      0,0040  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A17 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando modificador Pd(Mg(NO3)2 e acetona como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02256 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adcionada Médias n                 

100,00        aquoso      0,3860  3 A              

100,00        CHB         0,3830  3 A              

100,00        Conostan    0,3760  3 A              

75,00         CHB         0,2930  3    B           

75,00         Conostan    0,2925  3    B           

75,00         aquoso      0,2910  3    B           

50,00         aquoso      0,2000  3       C        

50,00         Conostan    0,2000  3       C        

50,00         CHB         0,1945  3       C        

25,00         aquoso      0,1170  3          D     

25,00         Conostan    0,1040  3          D     

25,00         CHB         0,1030  3          D     

0,00          aquoso      0,0230  3             E  

0,00          Conostan    0,0160  3             E  

0,00          CHB         0,0150  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A18 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

sem modificador e acetona como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03604 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        Conostan    0,3930  3 A              

100,00        CHB         0,3820  3 A              

100,00        aquoso      0,3690  3 A              

75,00         Conostan    0,3030  3    B           

75,00         CHB         0,2890  3    B           

75,00         aquoso      0,2885  3    B           

50,00         Conostan    0,2050  3       C        

50,00         aquoso      0,1985  3       C        

50,00         CHB         0,1965  3       C        

25,00         Conostan    0,1180  3          D     

25,00         aquoso      0,1060  3          D     

25,00         CHB         0,1050  3          D     

0,00          Conostan    0,0360  3             E  

0,00          CHB         0,0220  3             E  

0,00          aquoso      0,0200  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A19 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando Ir como modificador permanente e disulfeto de carbono como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03406 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        aquoso      0,3250  3 A              

100,00        CHB         0,3230  3 A              

100,00        Conostan    0,3120  3 A              

75,00         CHB         0,2535  3    B           

75,00         aquoso      0,2475  3    B           

75,00         Conostan    0,2275  3    B           

50,00         CHB         0,1620  3       C        

50,00         aquoso      0,1585  3       C        

50,00         Conostan    0,1470  3       C        

25,00         aquoso      0,0850  3          D     

25,00         CHB         0,0820  3          D     

25,00         Conostan    0,0780  3          D     

0,00          Conostan    0,0060  3             E  

0,00          CHB         0,0040  3             E  

0,00          aquoso      0,0040  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A20 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando modificador Pd/Mg(NO3)2 e disulfeto de carbono como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02086 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        aquoso      0,3850  3 A              

100,00        CHB         0,3800  3 A              

100,00        Conostan    0,3750  3 A              

75,00         CHB         0,2910  3    B           

75,00         Conostan    0,2885  3    B           

75,00         aquoso      0,2875  3    B           

50,00         aquoso      0,2045  3       C        

50,00         Conostan    0,1990  3       C        

50,00         CHB         0,1990  3       C        

25,00         aquoso      0,1180  3          D     

25,00         Conostan    0,1060  3          D     

25,00         CHB         0,1030  3          D     

0,00          aquoso      0,0230  3             E  

0,00          Conostan    0,0160  3             E  

0,00          CHB         0,0130  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A21 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

sem modificador e disulfeto de carbono como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02435 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                        

100,00        Conostan    0,3900  3 A                    

100,00        CHB         0,3840  3 A  B                 

100,00        aquoso      0,3640  3    B                 

75,00         Conostan    0,3015  3       C              

75,00         CHB         0,2990  3       C              

75,00         aquoso      0,2675  3          D           

50,00         Conostan    0,2045  3             E        

50,00         CHB         0,2025  3             E        

50,00         aquoso      0,1910  3             E        

25,00         Conostan    0,1110  3                F     

25,00         CHB         0,1100  3                F     

25,00         aquoso      0,1070  3                F     

0,00          Conostan    0,0270  3                   G  

0,00          CHB         0,0240  3                   G  

0,00          aquoso      0,0160  3                      

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A22 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando Ir como modificador e iso-octano como meio orgânico 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,01983 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        CHB         0,3320  2 A              

100,00        aquoso      0,3260  1 A              

100,00        Conostan    0,3190  1 A              

75,00         aquoso      0,2515  1    B           

75,00         CHB         0,2510  2    B           

75,00         Conostan    0,2430  1    B           

50,00         aquoso      0,1670  1       C        

50,00         Conostan    0,1655  1       C        

50,00         CHB         0,1620  2       C        

25,00         aquoso      0,0840  2          D     

25,00         CHB         0,0840  2          D     

25,00         Conostan    0,0810  1          D     

0,00          aquoso      0,0070  2             E  

0,00          CHB         0,0040  1             E  

0,00          Conostan    0,0040  1             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A23 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando modificador Pd/Mg(NO3)2 e iso-octano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03608 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        CHB         0,3960  3 A              

100,00        Conostan    0,3860  3 A              

100,00        aquoso      0,3820  3 A              

75,00         CHB         0,3045  3    B           

75,00         Conostan    0,2900  3    B           

75,00         aquoso      0,2885  3    B           

50,00         aquoso      0,1985  3       C        

50,00         Conostan    0,1975  3       C        

50,00         CHB         0,1970  3       C        

25,00         aquoso      0,1150  3          D     

25,00         Conostan    0,1060  3          D     

25,00         CHB         0,1010  3          D     

0,00          aquoso      0,0270  3             E  

0,00          Conostan    0,0180  3             E  

0,00          CHB         0,0170  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A24 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

sem modificador e iso-octano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,01712 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                       

100,00        CHB         0,3920  3 A                    

100,00        Conostan    0,3890  3 A                    

100,00        aquoso      0,3710  3    B                 

75,00         Conostan    0,3095  3       C              

75,00         CHB         0,2990  3       C  D           

75,00         aquoso      0,2900  3          D           

50,00         Conostan    0,2185  3             E        

50,00         CHB         0,2050  3             E        

50,00         aquoso      0,2015  3             E        

25,00         Conostan    0,1180  3                F     

25,00         aquoso      0,1100  3                F     

25,00         CHB         0,1090  3                F     

0,00          Conostan    0,0320  3                   G  

0,00          CHB         0,0250  3                   G  

0,00          aquoso      0,0230  3                   G  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A25 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando Ir como modificador permanente e n-decano como meio orgânico 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,01722 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        CHB         0,3430  3 A              

100,00        aquoso      0,3400  3 A              

100,00        Conostan    0,3400  3 A              

75,00         CHB         0,2635  3    B           

75,00         aquoso      0,2625  3    B           

75,00         Conostan    0,2600  3    B           

50,00         Conostan    0,1765  3       C        

50,00         CHB         0,1730  3       C        

50,00         aquoso      0,1705  3       C        

25,00         aquoso      0,0930  3          D     

25,00         CHB         0,0880  3          D     

25,00         Conostan    0,0850  3          D     

0,00          aquoso      0,0070  3             E  

0,00          CHB         0,0060  3             E  

0,00          Conostan    0,0040  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A26 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando modificador Pd/Mg(NO3)2 e n-decano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,03104 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        CHB         0,4030  3 A              

100,00        Conostan    0,4000  3 A              

100,00        aquoso      0,3910  3 A              

75,00         CHB         0,3110  3    B           

75,00         aquoso      0,2960  3    B           

75,00         Conostan    0,2925  3    B           

50,00         CHB         0,2105  3       C        

50,00         aquoso      0,2055  3       C        

50,00         Conostan    0,1960  3       C        

25,00         aquoso      0,1120  3          D     

25,00         CHB         0,1080  3          D     

25,00         Conostan    0,1070  3          D     

0,00          aquoso      0,0230  3             E  

0,00          Conostan    0,0160  3             E  

0,00          CHB         0,0160  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A27 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

sem modificador e n-decano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02608 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                    

100,00        Conostan    0,4080  3 A                 

100,00        CHB         0,4000  3 A                 

100,00        aquoso      0,3860  3 A                 

75,00         Conostan    0,3150  3    B              

75,00         CHB         0,3070  3    B  C           

75,00         aquoso      0,2880  3       C           

50,00         Conostan    0,2175  3          D        

50,00         CHB         0,2105  3          D        

50,00         aquoso      0,2075  3          D        

25,00         Conostan    0,1200  3             E     

25,00         aquoso      0,1190  3             E     

25,00         CHB         0,1130  3             E     

0,00          Conostan    0,0310  3                F  

0,00          CHB         0,0270  3                F  

0,00          aquoso      0,0270  3                F  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212133/CA



  144 

Tabela A28 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando ir como modificador permanente e n-heptano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02154 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        CHB         0,3470  3 A              

100,00        Conostan    0,3460  3 A              

100,00        aquoso      0,3370  3 A              

75,00         CHB         0,2710  3    B           

75,00         aquoso      0,2605  3    B           

75,00         Conostan    0,2580  3    B           

50,00         CHB         0,1795  3       C        

50,00         aquoso      0,1795  3       C        

50,00         Conostan    0,1745  3       C        

25,00         aquoso      0,0920  3          D     

25,00         CHB         0,0880  3          D     

25,00         Conostan    0,0870  3          D     

0,00          CHB         0,0070  3             E  

0,00          aquoso      0,0070  3             E  

0,00          Conostan    0,0040  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A29 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

utilizando modificador Pd/Mg(NO3)2 e n-heptano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02798 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                 

100,00        CHB         0,4020  3 A              

100,00        Conostan    0,3990  3 A              

100,00        aquoso      0,3950  3 A              

75,00         CHB         0,3095  3    B           

75,00         Conostan    0,3055  3    B           

75,00         aquoso      0,2910  3    B           

50,00         CHB         0,2095  3       C        

50,00         aquoso      0,2040  3       C        

50,00         Conostan    0,1990  3       C        

25,00         aquoso      0,1110  3          D     

25,00         Conostan    0,1110  3          D     

25,00         CHB         0,1080  3          D     

0,00          aquoso      0,0240  3             E  

0,00          Conostan    0,0180  3             E  

0,00          CHB         0,0170  3             E  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A30 - Comparação entre as formas adicionadas de Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan) para uma mesma concentração da curva analítica, 

sem modificador e n-heptano como meio orgânico 

 

Test:Tukey Alfa:=0,05 DMS:=0,02109 

Erro: 0,0000 gl: 6 

Concentração F.adicionada Médias n                    

100,00        Conostan    0,4090  3 A                 

100,00        CHB         0,4060  3 A  B              

100,00        aquoso      0,3860  3    B              

75,00         Conostan    0,3125  3       C           

75,00         CHB         0,3105  3       C           

75,00         aquoso      0,2970  3       C           

50,00         Conostan    0,2140  3          D        

50,00         CHB         0,2060  3          D        

50,00         aquoso      0,2020  3          D        

25,00         aquoso      0,1200  3             E     

25,00         Conostan    0,1190  3             E     

25,00         CHB         0,1120  3             E     

0,00          Conostan    0,0300  3                F  

0,00          aquoso      0,0280  3                F  

0,00          CHB         0,0210  3                F  

Letras distintas indicam diferenças significativas(p<= 0,05) 
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Tabela A31 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan), utilizando 

modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e n-heptano como meio orgânico 

F.adicionada Pbaq Pbaq Pbaq PbCHB PbCHB PbCHB PbConostan 

Modificador Ir Pd_Mg sem r Pd_Mg sem Ir 

F.adicionada Modificador m 0,00332 0,00367 0,00358 0,00347 0,00390 0,00388 0,00342 

Pbaq Ir 0,00332  0,0015 0,0041 0,0754 0,0000 0,0000 0,1558 

Pbaq Pd_Mg 0,00367   0,2905 0,0467 0,0121 0,0292 0,0071 

Pbaq Sem 0,00358    0,1961 0,0004 0,0021 0,0279 

PbCHB Ir 0,00347     0,0001 0,0004 0,4469 

PbCHB Pd_Mg 0,00390      0,8696 0,0000 

PbCHB sem 0,00388       0,0000 

PbConostan Ir 0,00342        

PbConostan Pd_Mg 0,00384        

PbConostan sem 0,00381        

  Letras em preto: sensibilidades significativas 

   Letras em bold: sensibilidades diferentes 

 Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A32 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan), utilizando 

modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e disulfeto de carbono como meio orgânico 

F.adicionada Pbaq Pbaq Pbaq PbCHB PbCHB PbCHB PbConostan PbConostan PbConostan 

Modificador Ir Pd_Mg sem Ir Pd_Mg sem Ir Pd_Mg sem 

F.adicionada Modificador m 0,00323 0,00356 0,00340 0,00326 0,00369 0,00365 0,00304 0,00361 0,00368 

Pbaq Ir 0,00323  0,0008 0,0018 0,0210 0,0000 0,0000 0,0356 0,0002 0,0000 

Pbaq Pd_Mg 0,00356   0,7793 0,3178 0,0005 0,0019 0,0650 0,0172 0,0042 

Pbaq sem 0,00340    0,4751 0,0001 0,0003 0,8754 0,0025 0,0006 

PbCHB Ir 0,00326     0,0000 0,0000 0,0761 0,0003 0,0000 

PbCHB Pd_Mg 0,00369      0,0110 0,0002 0,1191 0,0365 

PbCHB sem 0,00365       0,0030 0,0717 0,0261 

PbConostan Ir 0,00304        0,0001 0,0000 

PbConostan Pd_Mg 0,00361         0,0042 

PbConostan sem 0,00368          

 Letras em preto: sensibilidades significativas 

 Letras em bold: sensibilidades diferentes 

  Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A33 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan), utilizando 

modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e iso-octano de carbono como meio orgânico 

F.adicionada Pbaq Pbaq Pbaq PbCHB PbCHB PbCHB PbConostan PbConostan PbConostan 

Modificador Ir Pd_Mg sem Ir Pd_Mg sem Ir Pd_Mg sem 

F.adicionada Modificador m 0,00323 0,00353 0,00351 0,00330 0,00387 0,00370 0,00317 0,00368 0,00364 

Pbaq Ir 0,00323  0,0002 0,0003 0,0073 0,0000 0,0000 0,0082 0,0001 0,0000 

Pbaq Pd_Mg 0,00353   0,4885 0,4487 0,0001 0,0006 0,0842 0,0079 0,0009 

Pbaq sem 0,00351    0,5736 0,0000 0,0003 0,1190 0,0054 0,0005 

PbCHB Ir 0,00330     0,0000 0,0000 0,0856 0,0002 0,0000 

PbCHB Pd_Mg 0,00387      0,8630 0,0011 0,8418 0,5819 

PbCHB sem 0,00370       0,0004 0,1492 0,0725 

PbConostan Ir 0,00317        0,0000 0,0000 

PbConostan Pd_Mg 0,00368         0,0913 

PbConostan sem 0,00364          

                    Letras em preto: sensibilidades significativas 

                    Letras em bold: sensibilidades diferentes 

                    Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A34 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan), utilizando 

modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e acetona como meio orgânico 

F.adicionada Pbaq Pbaq Pbaq PbCHB PbCHB PbCHB PbConostan PbConostan PbConostan 

Modificador Ir Pd_Mg sem Ir Pd_Mg sem Ir Pd_Mg sem 

F.adicionada Modificador m 0,00332 0,00359 0,00353 0,00337 0,00371 0,00362 0,00312 0,00365 0,00361 

Pbaq Ir 0,00332  0,0036 0,0110 0,1212 0,0000 0,0001 0,2494 0,0006 0,0001 

Pbaq Pd_Mg 0,00359   0,8102 0,1241 0,0004 0,0021 0,0123 0,0250 0,0046 

Pbaq sem 0,00353    0,4580 0,0003 0,0012 0,1128 0,0117 0,0025 

PbCHB Ir 0,00337     0,0000 0,0001 0,5297 0,0008 0,0001 

PbCHB Pd_Mg 0,00371      0,0462 0,0009 0,2214 0,1719 

PbCHB sem 0,00362       0,0105 0,0433 0,0136 

PbConostan Ir 0,00312        0,0000 0,0000 

PbConostan Pd_Mg 0,00365         0,0240 

PbConostan sem 0,00361          

Letras em preto: sensibilidades significativas 

Letras em bold: sensibilidades diferentes 

Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A35 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Pb (Pbaq, PbCHB, PbConostan), 

utilizando modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e n-decano como meio orgânico 

F.adicionada Pbaq Pbaq Pbaq PbCHB PbCHB PbCHB PbConostan PbConostan PbConostan 

Modificador Ir Pd_Mg sem Ir 

 

Pd_Mg sem Ir Pd_Mg sem 

F.adicionada Modificador m 0,00336 0,00368 0,00353 0,00341 0,00392 0,00377 0,00339 0,00380 0,00380 

Pbaq Ir 0,00336  0,0043 0,0141 0,1892 0,0000 0,0000 

 

0,4129 0,0006 0,0001 

Pbaq Pd_Mg 0,00368   0,1578 0,0164 0,0022 0,0116 0,0009 0,1011 0,0382 

Pbaq sem 0,00353    0,5539 0,0009 0,0026 0,1949 0,0163 0,0060 

PbCHB Ir 0,00341     0,0000 0,0000 0,9398 0,0008 0,0000 

PbCHB Pd_Mg 0,00392      0,6340 0,0000 0,4179 0,0877 

PbCHB sem 0,00377       0,0001 0,4254 0,4413 

PbConostan Ir 0,00339        0,0007 0,0000 

PbConostan Pd_Mg 0,00380         0,9375 

PbConostan sem 0,00380          

  Letras em preto: sensibilidades significativas 

 Letras em bold: sensibilidades diferentes 

 Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A36 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Ni (Niaq, NiConostan), 

utilizando modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e n-heptano como meio orgânico 

F.adicionada NiConostan NiConostan NiConostan Niaq Niaq Niaq 

Modificador sem Pd_Mg Ir sem Pd_Mg Ir 

F.adicionada Modificador m 0,00313 0,00343 0,00311 0,00376 0,00390 0,00347 

NiConostan sem 0,00313  0,0001 0,6237 0,0000 0,0000 0,0007 

NiConostan Pd_Mg 0,00343   0,0000 0,0000 0,0000 0,4701 

NiConostan Ir 0,00311    0,0000 0,0000 0,0001 

Niaq sem 0,00376     0,0195 0,0011 

Niaq Pd_Mg 0,00390      0,0001 

Niaq Ir 0,00347       

                               Letras em preto: sensibilidades significativas 

                               Letras em bold: sensibilidades diferentes 

                               Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A37 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Ni (Niaq, NiConostan), 

utilizando modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e iso-octano como meio orgânico 

F.adicionada NiConostan NiConostan NiConostan Niaq Niaq Niaq 

Modificador sem Pd_Mg Ir sem Pd_Mg Ir 

F.adicionada Modificador m 0,00306 0,00330 0,00301 0,00377 0,00385 0,00340 

NiConostan sem 0,00306  0,0000 0,4016 0,0000 0,0000 0,0001 

NiConostan Pd_Mg 0,00330   0,0031 0,0000 0,0000 0,0275 

NiConostan Ir 0,00301    0,0000 0,0000 0,0000 

Niaq sem 0,00377     0,0773 0,0022 

Niaq Pd_Mg 0,00385      0,0004 

Niaq Ir 0,00340       

                               Letras em preto: sensibilidades significativas 

                               Letras em bold: sensibilidades diferentes 

                               Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A38 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Ni (Niaq, NiConostan), 

utilizando modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e n-decano como meio orgânico 

F.adicionada NiConostan NiConostan NiConostan Niaq Niaq Niaq 

Modificador sem Pd_Mg Ir sem Pd_Mg Ir 

F.adicionada Modificador m 0,00309 0,00341 0,00309 0,00372 0,00388 0,00344 

NiConostan sem 0,00309  0,0000 0,7911 0,0000 0,0000 0,0002 

NiConostan Pd_Mg 0,00341   0,0000 0,0000 0,0000 0,3808 

NiConostan Ir 0,00309    0,0000 0,0000 0,0002 

Niaq sem 0,00372     0,0053 0,0032 

Niaq Pd_Mg 0,00388      0,0000 

Niaq Ir 0,00344       

                               Letras em preto: sensibilidades significativas 

                               Letras em bold: sensibilidades diferentes 

                               Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A39 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Ni (Niaq, NiConostan), 

utilizando modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e disulfeto de carbono como meio orgânico 

F.adicionada NiConostan NiConostan NiConostan Niaq Niaq Niaq 

Modificador sem Pd_Mg Ir sem Pd_Mg Ir 

F.adicionada Modificador m 0,00302 0,00326 0,00300 0,00371 0,00378 0,00338 

NiConostan sem 0,00302  0,0000 0,0864 0,0000 0,0000 0,0000 

NiConostan Pd_Mg 0,00326   0,0042 0,0000 0,0000 0,0076 

NiConostan Ir 0,00300    0,0000 0,0000 0,0000 

Niaq sem 0,00371     0,0012 0,0021 

Niaq Pd_Mg 0,00378      0,0066 

Niaq Ir 0,00338       

                               Letras em preto: sensibilidades significativas 

                               Letras em bold: sensibilidades diferentes 

                               Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A40 - Valores de p obtidos através da comparação entre as inclinações (m) das curvas analíticas para Ni (Niaq, NiConostan), 

utilizando modificador (sem modificador, Pd/Mg(NO3)2, Ir) e acetona como meio orgânico 

F.adicionada NiConostan NiConostan NiConostan Niaq Niaq Niaq 

Modificador sem Pd_Mg Ir sem Pd_Mg Ir 

F.adicionada Modificador m 0,00299 0,00325 0,00302 0,00371 0,00378 0,00341 

NiConostan sem 0,00299   0,0000 0,0218 0,0000 0,0000 0,0000 

NiConostan Pd_Mg 0,00325     0,0255 0,0000 0,0000 0,0134 

NiConostan Ir 0,00302      0,0000 0,0000 0,0001 

Niaq sem 0,00371       0,0217 0,0115 

Niaq Pd_Mg 0,00378        0,0002 

Niaq Ir 0,00341             

                               Letras em preto: sensibilidades significativas 

                               Letras em bold: sensibilidades diferentes 

                               Diferença significativa (p<= 0,05) 
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Tabela A41 - Valores de tcalculado para a determinação de Ni em gasolina e diesel comercial 

 
Gasolina Diesel 

 
Método C Método A Método A /C Método C Método A Método A /C 

tcalculado 0,1 0,9 - 5,1 - 1,7 - 0,8 -4,6 

                           tcritico = 2,36 e 3,50 a 95% e 99% de nível de confiança, respectivamente 
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